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ATENCAO!

Bere atentamente o manual antes de utilizar este produto.

O uso e/ou substituicdo de qualquer pega, parte ou acessorio ndo especificado
anteriormente, além de prestagdo de servicos ndo autorizados é de inteira
responsabilidade do usudrio.

Produto Estéril - esterilizagdo realizada por radiagdo ionizante.
Armazenarem local seco e fresco ao abrigo de luz e umidade.
Produto de uso unico.

Antes de utilizar verificar se todas as conexdes estdo devidamente encaixadas.

Fabricante: MMConex Produtos para Saide o '
cne): 10.350.750/0001-47 T
Endereco: Rua Jaboatao, 620 - Sao Paulo/SP

Prazo de Validade: Vide Embalagem

Responsavel Técnico: Rafael Silva Puga (CRF-SP 68271)
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O Cassette MMC SET (Ga-68) é um sistema integrado de eluicao do gerador de Ge-68/Ga-68
para uso em conjunto com o médulo de marcacao especifico.

1-COMPONENTES:

01.Valvulade Pressao Reversa (05 unidades);
02.Valvulade Trés Vias (02 unidades);
03.Valvulade Uma Via (1 unidade);

04. Adaptador Macho/Macho (04 unidades);

05. Adaptador FéEmea/Fémea (02 unidades);
06. T-parts (03 unidades);

07.Cartucho (01 unidade);

08. Filtro Estéril Grande (03 unidades);

09. Filtro Estéril Pequeno (02 unidades);

10. Agulhade 16mm (02 unidades);

11. Agulhade 70mm (02 unidades);
12.Seringade 5ml (03 unidades);

13.Frasco Reator (01 unidade);
14.CapilarMacho/Machode 12cm (01 unidade);
15. CapilarMacho/Fémeade 17cm (01 unidade);
16. CapilarMacho/Fémeade 23cm (01 unidade).
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2-MONTAGEM:
O Cassette MMC SET (Ga-68) vem pre-montado, havendo a necessidade de realizar apenas a
montagem dos filtros grandes e pequenos.

*Sistema pré-montado sem os filtros
2.1-Montagemdo filtro pequeno no sistema de bomba de peptideo:
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2.3 -Montagemdofiltro grande no sistema de bomba de eluicdo:
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3-IDENTIFICACAO DOS SISTEMAS:
O Cassette MMCSET (Ga-68) é compostos por 5 sistemas.

3.1-Sistemade bomba de peptideo:

3.2-Sistemade bombadeeluicao:

3.4 -Sistema de ventilacdo:
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3.5-Sistemadefluidos:
Este sistemaincluios sistemasdositens 3.1, 3.2 e 3.4 ejavem pré-montado sem os filtros.

» Capilarmedialdoreatorconectado avalvulade trésviasdo sistema de eluicdo;
» Valvulade umaviaconectadaao capilardoreator;
» Capilarrestante conectadoaosistemade peptideo.
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